iRoot SP
(Биокерамичен ендодонтски сийлър)
Инструкция за употреба

Продуктът iRoot SP представлява предварително приготвен, готов за употреба бял хидравличен цимент / сийлър за дефинитивно запълване на коренови канали. Разработен е на принципа на калциево-силикатните цименти. Той е неразтворим, рентгеноконтрастен и не съдържа алуминий. Втвърдява се само във влажна среда. При втвърдяването си се разширява с 0.2 % и придобива много добри физико-механични качества.(здравина - 40 МРа)  Има рН 12 до момента на пълното си втвърдяване, на което се дължи силното му антибактериално действие. 

Отделящият се калциев хидроксид в процеса на втвърдяване се превръща в хидроксилапатит (нормално съдържащ се и в костта). Хидроксилапатитът се свързва с дентиновата стена на кореновия канал. Така се постига отлична херметизация на канала с абсолютно биопоносим биокерамичен материал, без да е налице последваща разтворимост в телесните течности.

Опаковката съдържа специални накрайници за директно приложение в обработения, почистен и подсушен коренов канал.

Състав: Циркониев оксид, калциев силикат, калциев фосфат – монобаза, калциев хидроксид, пълнители, уплътняващи агенти.

Индикации за употреба:
· Дефинитивно запълване на коренови канали след витална екстирпация на пулпата;
· Дефинитивно запълване на коренови канали след обработка на инфектирана или некротична пулпа. Обработеният и почистен канал първо се запълва за 3-7 дни с вътреканално лечебно средство за междинно приложение – например калциев хидроксид.

Биокерамичният сийлър е приложим с техниките „сингъл коун” (единичен гутаперчов щифт) и латерална кондензация.

Време за работа:
iRoot SP се предлага готов за употреба и не изисква допълнително време за смесване / забъркване. Въвежда се директно в кореновия канал с помощта на апликатор включен в опаковката. Разработен е за приложение в канали обработени до коничност 04 / 06.  
Време за втвърдяване:
Времето за втвърдяване на iRoot SP е 4 часа измерено по стандарта ISO 6876:2001. В много сухи канали втвърдяването може да продължи повече от 10 часа.
Взаимодействия:
Времето за втвърдяване на материала зависи от количеството влага (вода) налично в лекувания коренов канал. Реакцията на втвърдяване може да протече по-бързо от  посочените 4 часа, ако каналът не е подсушен достатъчно преди приложението на биокерамичния сийлър., За да се втвърди iRoot SP поема необходимата влага от дентиновите каналчета в стените на кореновия канал. Самият канал трябва да е добре подсушен с хартиени щифтове преди поставянето на сийлъра в него.

Не трябва да се добавя допълнителна влага (вода) в канала преди запълването с iRoot SP.
Начин на приложение:
1. Кореновия канал се обработва и промива по стандартните ендодонтски техники. Подсушава се добре с хартиени щифтове.

2. Отвива се капачката на спринцовката и на нейно място се поставя апликатор като се завива по посока на часовниковата стрелка. Апликаторът може да се огъва, за по-лесен достъп до кореновите канали. Натиска се буталото на спринцовката, така че апликаторът да се изпълни до върха с паста.
3. Върха на апликатора се поставя възможно най-дълбоко по хода на кореновия канал. С натискане буталото на спринцовката, бавно и постепенно се изтиква сийлър в канала. В този момент може да се направи контролна рентгенография. Ако се окаже, че апикалната трета на канала не е добре запълнена със сийлър, то той се промива с физиологичен разтвор или дестилирана вода, подсушава се добре и се запълва отново.
4. След запълване на апикалната част, върха на апликатора се издърпва бавно нагоре и с натискане на буталото се запълва останалата част на канала със сийлър. Трябва да се внимава да не останат въздушни мехурчета в канала и да не се препълва. Излишъка от iRoot SP се отстранява с навлажнено памучно тупферче. 
5. В запълнения с iRoot SP канал се поставя предварително оразмерен гутаперчов щифт при „сингъл коун” техника или се прилага техниката на латерална кондензация с необходимия брой гутаперчови щифтове.
6. След завършване на запълването се отстранява апликатора от спринцовката, като се завърта в посока обратна на часовниковата стрелка. Спринцовката се почиства от външната страна със сух памучен тупфер или марля. Поставя се капачето и се внимава  спринцовката да бъде плътно затворена. Съхранява се в специалния плик, за да се предотврати достъпа на влага до нея.

Отстраняване на сийлъра от канала:
При необходимост сийлъра се отстранява от канала по познатите ендодонтски техники.
Контраиндикации:
Продуктът не трябва да се прилага при пациенти алергични на една или повече от съставките му.

Предупреждения:
Да не се натиска буталото на спринцовката много силно и рязко при поставяне на сийлъра в канала. Това може да предизвика временно остра болка у пациента.

Да се затваря плътно капачката на спринцовката след употреба. Спринцовката да се съхранява в плътно затворен оригинален плик, за да няма достъп на влага. 

Да се избягва контакт на невтвърден сийлър с кожата, лигавиците и очите. Ако това се случи, веднага да се промие обилно с вода. При необходимост да се потърси лекарска помощ.

Съхранение: Да се съхранява при стайна температура.
Срок на годност: 2 години от датата на производство. Да не се използва препарата, ако опаковката му е увредена!

Производител: 
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